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A determinação da densidade de átomos metastãveis 
em uma descarga de coluna positiva de argõnio é obtida medindo a 
absorção óptica. Para obtenção de tais medidas utilizou-se dois 
tubos de descarga elétrica de mesma dimensão e submetidos a pres­
sões e correntes iguais, um funcionando como lâmpada e outro como 
célula de absorção.
Com a montagem e considerando a auto-absorção na e 
quação que relaciona a absorção com a densidade de átomos metastá 
veis, mostrou-se que esta última pode ser obtida sem que haja ne­
cessidade de medir a largura a meia altura das linhas da lâmpada 
e do plasma.
São discutidos os limites de validade do método, em 
particular a pressões superiores a 10 Torr onde, além da auto-ab 
sorção, deve também ser considerado o alargamento das linhas por 
efeito de pressão.
Finalmente, a título de verificação, medidas de ab 
sorção são feitas utilizando-se uma lâmpada Phillips de argõnio 
permitindo que se encontre a largura de linhas da lâmpada. Os va­




/The density of metastables argon atoms in a positi 
ve column discharge was determinated by optical absorption measu 
rements. Two discharges tubes with the same dimensions and equal 
pressures and current were used, one functioning as espectral lamp 
and the other as an absorption cell.
Considering self-absorption in the equation that 
relates absorption and the density of metastable atoms, we showed 
that the last may be found without measuring the half width of 
the spectral of lamp and plasma.
The limits of validity of the method are discussed 
and in particular for pressures above 10 Torr where besides self­
absorption, line broading because pressure efects must be consi 
dered.
Finally, to check these measurements,, absorption was 
measured line using a Philips argon lamp to find the line width 




Os métodos propostos de medidas de densidades de á 
tomos no estado metastável em uma descarga gasosa luminescente a-
v
través de absorção óptica, mostram a necessidade de medir também 
a largura de linha emitida pela lâmpada assim como a largura de 
linha do plasma. Isto implica em um trabalho c.uja execução depen­
de de uma aparelhagem experimental não disponível, no caso, de um 
espectrômetro Fabry-Perot de alta resolução. Além disto a propaga­
ção de erro em tais métodos é grande, uma vez que para a determi 
nação da densidade de metastéveis torna-se necessário o conheci­
mento prévio de três parâmetros obtidos a partir de medidas expe­
rimentais, sem contar ainda com a necessidade de um número maior 
de equipamentos.
Propomos neste estudo um método de medida que de­
penda somente do conhecimento de um destes parâmetros, qual seja, 
a medida de absorção óptica e de uma análise mais aprofundada das 
equações relacionando a absorção com a densidade de metastãveis , 
onde é considerádo o fenômeno de auto-absorção.
No capítulo I é feito um estudo do princípio da me­
dida da concentração de átõmos metadtáveis em uma descarga por 
absorção óptica. Neste capítulo são estudados também os fenômenos 
que contribuem para o alargamento de uma linha espectral.
O dispositivo experimental, assim como o processo
Xde funcionamento do sistema de vácuo e o método utilizado na de-
M Tterminaçao de N sao descritos no capitulo II.
No capítulo III, finalmente, são apresentadas as 
medidas de absorção de algumas linhas espectrais do argônio e , em 
seguida, os valores encontrados para as densidades de metastãveis 
nos tubos de descarga.
O alargamento das linhas por efeito de pressão tam 
bém é aqui considerado e permite definir os limites de. validade 
das medidas.
1CAPÍTULO I
PRINCÍPIO DA MEDIDA DA CONCENTRAÇÃO DOS ÃTOMOS METASTAVEIS EM UMA
DESCARGA POR ABSORÇÃO ÕPTICA
1.1 - Introdução
Ao se propagar pelo interior de uma descarga elé 
trica gasosa a luz incidente proveniente de uma fonte externa fi 
ca sujeita â absorção. Se esta fonte de luz for.também constitui 
da por uma descarga gasosa contendo o mesmo gãs da célula de ab 
sorção, a absorção é chamada de ressonante já que a energia do fõ 
ton incidente é igual a diferença de energia entre dois vníveis 
dos átomos absorventes.
A absorção da luz incidente ê função da população 
do nível inferior e sua medida permite determinar a densidade de 
átomos neste nível.
Da mesma forma que a luz incidente é absorvida na 
célula de absorção, ela pode ser absorvida na própria célula de 
emissão. Este fenômeno chamado de auto-absorção é considerado nes 
te trabalho.
A intensidade de luz absorvida depende de constan 
tes características da linha e do alargamento da mesma. Entre os 
efeitos responsáveis por este alargamento encontram-se o efeito 
Doppler, a largura natural da linha, o efeito de pressão e o. efe_i 
to Stark. Além destes, será também considerado o fenômeno da au 
to-absorção influindo na forma da linha.
O método proposto por A. Ricard^ para gases nobres
2
e em particular por Rakowikz no argonio, se baseia, alem da medjL
2da de absorção óptica, na medida da largura da linha de absorção 
e de emissão com espectrômetro Fabry-Perot de alta resolução.
No presente trabalho, utilizando o método proposto
3
por A.C.G. Mitchell e M.W. Zemansky , determinaremos a densidade 
de átomos metastãveis em descarga^de argônio, com auxílio de so 
mente medidas •de absorção õptipa e levando em consideração efeitos 
de auto-absorção.
1.2 - Radiação Emergente de uma Descarga
Seja uma descarga produzida em um tubo de vidro de
comprimento L contendo gás. â baixa pressão. De acordo com Mitchell
3 _e Zemansky , se esta fonte de luz e tal que nela os atomos absor
ventes sejam suficientes para absorver uma porção extremamente pe
quena de radiação emitida, mas não sejam suficientes para absorver
a radiação re-emitida, então ela se caracteriza como uma lâmpada
ideal de ressonância e neste caso a auto-absorção não precisa ser
considerada. Em semelhante lâmpada existe uma ditribuição unifor
me de átomos excitados no caminho direto da radiação e nenhum ou
tro átomo excitado em qualquer outra parte. Neste caso a radiação
ressonante emitida será devida a um único processo de absorção e
emissão por parte de cada átomo. Tal radiação é chamada de ra
diação ressonante primária.
SeJno entanto os átomos existentes forem suficien 
tes para absorver lima quantidade apreciável da radiação excitante, 
a radiação re-emitida será também absorvida. A radiação primária 
absorvida será então re-emitida caracterizando uma radiação resso 
nante secundária que, por sua vez sofrerá nova absorção e re-emis
3são caracterizando uma radiação ressonante terciária. Neste caso 
a lâmpada de ressonância não é considerada como uma lâmpada ideal.
Sejam dois tubos de comprimentos L e d alinhados 
segundo uma direção Qx como mostra a Figura 1. Analisaremos ind^  
cialmente as intensidades de luz abosrvida e transmitida em um 
único tubo submetido â descarga elétrica gasosa. Dentro de condji. 
ções ideais, onde a concentração de átomos excitados é uniforme e 
a pressão do gás ê suficientemente baixa de forma que a soma das 
radiações secundária e terciária seja desprezível comparada com a
_  ^ _ >
radiaçao ressonante primaria, (condiçoes experimentais propostas
4por Orthamann e Pringsheim ), parte da radiaçao emitida por uma 
camada âx do tubo de descarga ê auto-absorvida. Somente uma pe 
quena fração dessa energia, é re-emitida na direção original e 
podemos dizer que a luz incidente consiste inteiramente de radia 
ção ressonante primária.
Figura 1 - Tubos de descargas alinhados segundo uma direção Ox.
Para efeitos do estudos será analisada somente a luz 
transmitida nesta direção.
4O gráfico da figura 2 mostra o comportamento da intensidade de 
luz transmitida, de frequência v , em função do comprimento do 
tubo.
Figura 2 - Intensidade de radiação transmitida em função do com 
primento do tubo.
Cada camada do tubo de descarga de secção transver 
sal de espessura dx reduz a intensidade do feixe transmitido em 
uma quantidade • Es^a quantidade é proporcional ã intensj.
dade de luz 1^ que se propaga na camada e à espessura dx , ou se 
ja
dly -  “ Kv. lu.dxj
onde a constante de proporcionalidade representa o coeficien
te de absorção do gás.
5Havendo absorção podemos exprimir I através da
expressão:
L = l ‘ . e ~ K v 'K (2)'
sendo 1° a intensidade de luz incidente na camada can freouência v..v -*■
Desta maneira a Eq.(1) pode ser reescrita na forma:
0 - *<Y • X
j l v - - K v - I v . e
Integrando a Eq.(3) ao longo do tubo de descarga 
obtemos a intensidade de luz emergente do tubo. Esta intensidade 
será denotada por E :
0 f _ Kw. X
ou ainda resolvendo a integral em x, encontramos:
/ —  ^ \ 
Ev = 0 \ i  - e ) (4) ,
sendo C uma constante igual a intensidade de luz emitida pelo ■tu 
bo quando não há auto-absorção.
6Integrando finalmente esta última expressão em v ,
obtemos a radiação total emergente do tubo de descarga fazendo uma 
varredura sobre todas as possíveis frequências da luz emitida.
ressonância ideal descrita anteriormente. Entretanto ela fornece 
também uma descrição satisfatória da radiação a partir de uma lãm 
pada de ressonância na qual a pressão do gás é suficientemente 
baixa de forma que a soma das radiações secundária e terciária na 
direção de propagação da luz incidente seja pequena comparada com 
a radiação ressonante primária.
1.3 - Absorção no Plasma
na Figura 1, ambos submetidos a descargas elétricas gasosas, sen 
do o primeiro a fonte de luz e o segundo a célula de absorção. Os 
dois tubos estão alinhados de forma que a intensidade de luz pro 
veniente do tubo de comprimento L incida sobre o tubo de compri 
mento d. Parte dessa luz proveniente da fonte é absorvida pela cé 
lula de absorção.
A equação (4) é rigorosamente verdadeira somente 
se a radiação ressonante é primária exclusivamente, ou seja; se 
a fonte que a emitiu possuir as características da lâmpada de
Sejam os tubos de comprimentos L e d representados
7Seja K o coeficiente de absorção do gás contido 
VP
na célula de absorção (plasma) e k o  coeficiente de absorção do 
gás contido na fonte de luz. Se a radiação proveniente da fonte 
passar através da célula de absorção, a absorção pode ser calcula 
•da através da seguinte expressão:
Intensidade de luz transmitida
A = 1- ------------------------------ , (5]
Intendidade de luz incidente
Se a distribuição de frequências da radiação inci 
dente ( radiação emitida pela fonte ) é denotada por E^ , o coe 
ficiente de absorção do gás na célula de absorção por K , e o 
comprimento da célula por d , a absorção será dada por






t o  CÍV
onde represeijta a radiação incidente sobre o tubo de compri
mento d , com frequência., v . A integral na Eq. (6) é feita de
modo varrer todas as' frequências de luz.
Da Eq. (4) , ~ C [1 — &  j} onde é o coef_i
ciente de absorção do gás contido na fonte de luz. Se a radiação
8desta lâmpada passar através de uma célula de absorção de comprjL
envp
tão a partir da Eq.(6) a absorção será dada por
mento d contendo um gás cujo coeficiente de absorção é ,
A =
).(i - e  ) d.
( i - e ) dv
(7)
Esta equaçao mostra que absorção é fúnção dos coe
ficientes de absorção, tanto da fonte ( K^) quanto da célula
( K ) • Desta forma escrevendo a radiação incidente usando a Ea. (4 ) 
VP
estamos considerando a auto-absorção na lâmpada.
0 coeficiente de absorçao , seja da fonte ou
.3da celula, e funçao da frequencia.v . Segundo Mitchell e Zemanski
este coeficiente depende também de um valor máximo K definido^ max
na região onde a linha apresenta absorção em torno da frequência 
vQ , e da largura Àv> da linha de absorção.
A Figura 3 apresenta a variação do coeficiente de 
absorção com a frequência em torno de uma frequência v ■
v(S_1)
Figura 3 Variação do coeficiente de absorçao com a 
em uma linha de absorção.
frequência
9Os fatores que contribuem para o alargamento de 
uma linha de absorção serão analisados a seguir.
1.4 - Processos Responsáveis pela Forma de uma Linha de Absorção
Como foi mostrado nas figuras 2 e 3, uma linha, na 
qual se observa uma absorção ou uma emissão, possui uma certa lar 
gura em torno de uma frequência . Em geral cinco são os efei. 
tos responsáveis por este alargamento de uma linha espectral.
1 - Alargamento Natural
O nível excitado m de um átomo possui um tempo fi
nito de vida. Em qualquer momento apõs ter sido excitado ele pode
emitir radiação na forma de um fõton e voltar ao estado inicial .
Existe portanto uma probabilidade não nula de emissão espontânea,
, em direção a níveis inferiores (n<m) e toda medida de
energia E^ do nível m deve ser realizada dentro de tempos infe
riores ao tempo de duração (~ ) deste nível que em casos típi^
—  8cos é de aproximadamente 10 s. Em virtude do princípio de incer 
teza de Heisenberg, o nível possui uma certajlargura tal que
£ E m =  i ^
2 1T
10
onde Y  = -




Estas duas larguras, AE^ e AEn ,sao .completamente 
independentes. Somente numa situação em que . 1j —>*00 estas largu
ras serao infinitamente estreitas.
A transição entre os dois níveis m e n será pois 
a transição entre dois níveis de larguras finitas, de modo que te 






Uma vez que v = c/X , a derivada desta expressão
em relaçao a X fornece
Â
411
e a partir daí em comparação com a Eq.(lO) obtemos finalmente
a x n = — 2^ —
2 II.c
onde X  é o comprimento de onda da transição, ç é a . velocidade 
da luz e AX h é a largura natural da lina.
'-^ ii Para alinha 6965 § do argônio encontramos o valor
AX H = 0,93.10 4 8 e valores da mesma ordem de grandfeza nas ou 
tras linhas utilizadas.
2 - Alargamento por Efeito Doppler
Este alargamento é consequência do movimento de 
átomos e íons num meio ã temperatura T, na qual a função distri­
buição das velocidades das diferentes partículas é suposta max 
welliana.
O número de átomos cujas velocidades, segundo uma 
direção Ox, está compreendida entre v e (v , + dv ) é obtida a
X X X
partir da distribuição de Maxwell
I M -V*E /©2 I cIN = — =- •e I * x (li),
© v r r  !
onde 0 é a velocidade mais provável, correspondente ao máximo da 
função maxwelliana.
12
Se os movimentos são de origem térmica podemos
crever
_!__ m . e 2 = k.T2
onde K é a constante de Boltzmann , T é a temperatura e m a  mas 
sa do átomo.
Se um átomo, ao retornar a um nível inferior emite 
uma radiação de frequência S>0 , enquanto ele possuir uma velocida 
de vx emitirá uma radiação de frequência aparente ' tal que




% - Vo v* Av I AX I
------ —  --------= ------- = — —  (12)
C
Sejam e A\& os deslocamentos em frequência e
comprimento de onda correspondente à velocidade mais provável © . 
Dessa forma
_ ÍA\el_ _ _ ô _  (i3)_
A o c
A intensidade da linha à uma frequência distante
13
de Av da frequência central vo é proporcional ao número de ãto 
mos radiantes nesta frequência , isto é, ao número de átomos cu 
ja velocidade está compreendida entre v^ e :X'Vx+ dv^ . Podemos en 
tão escrever
Z í
= lv ck s _ 1 _  e ‘ dv, (14,, 
N I
onde I = J Iv.dv é a intensidade total da linha..
Utilizando as Eq.(12) e (13) na Eq.(14) obtém-se
- C ^ v / A V e ) 2
-i v _ - P
---- -----— ------  ^ (15)
1 ^ TT




e a Eq.(15) pode ser reescrita na forma
i s 2- 1
- O v/A*© )
2v - ivo e de)
Uma expressão similar a Eq.(16) pode ser obtida utilizando a va
14
riável comprimento de onda
2  4 " CA^/A\0) _ £&X /aX©)
J* = -=r — - e = ix0 e
\fiT AX. °
onde a intensidade central i l X 0 dada por
Í K - -  T
'TF a x ,
Uma vez que a largura Doppler corresponde à largu 
ra da linha a meia altura de sua intensidade máxima, isto é, na 
altura onde IX = . Ia0 , e que deve ser levado em conta que o 
deslocamento em comprimento de onda devido ao efeito Doppler ocor 
re em ambos os sentidos da direção x ao redor de VQ podemos ej; 
crever
2
- O X p /zà\6 )
- = 1 / 2
ou seja
A X D - .2 A X e \í ln 2 (17),
Usando o deslocamento em frequência ( A'? ) a partir da Eq. (16) po
15
demos ainda escrever
Av-n - £ Ave \Tln £




Substituindo esta última expressão na Eq.(17), en­
contramos :
c m
ou ainda, em termos de Av,encontramos
A v  = 2 k . .  \ 2 K T
* C  V rrt (18)
onde AVp é o alargamento devido ao efeito Doppler,
No capítulo III serão apresentadas ás medidas de 
AvD calculada para cada linha espectral estudada.
16
3 - Alargamentos-Lorentz e~Holtsmark
O tempo de vida de um nível excitado de um átomo 
radiante pode ser limitado pelas colisões com outras partículas 
do meio (íons, elétrons ou átomos neutros), os alargamentos Lo 
rentz e Holtsmark são devidos ás colisões com átomos neutros. Es 
tes alargamentos são chamados de alargamentos por efeito de pres 
são, uma vez que o primeiro depende da pressão de um gás de ou 
tra natureza injetado no sistema e é devido às colisões com' os 
átomos neutros deste gás. 0 segundo depende da pressão do gás ab 
sorvente de mesma natureza.
Vários autores, (5) a (9) -mediram o alargamento" por efei 
to de pressão para o argôniò. Os resultados destes autores mostram 
que o coeficiente de alargamento (expresso em S) não muda para 
as linhas de um mesmo nível. Na tabela I apresentamos os valores
encontrados expressos em 2 t/N, sendo N o número de átomos ; por
-3'cm .
Tabela I - Alargamento por pressão em linhas espectrais do argô 
nio. Descargas a 10 Torr.
X ( X ) Nível 2Y/N(£.cm 3) A^ícm )^‘
6965 3P^ 1 , 0 . IO- 2 0  ! 4 , 7 . IO- 3
866 8 3P0 1 , 0 . IO- 2 0  4 , 7 . 10- 3
7514 3P1 1 , 8 . IO- 2 0  1 1 , 2 . IO- 3
7503 W  7 , 0 . IO- 2 0  4 3 , 5 . IO- 3
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4 - Alargamento Devido ao Efeito Stark
Este alargamento é devido as colisões com partícu 
las carregadas (elétrons e íons). Em descargas pouco ionizadas 
(coeficiente de ionização em torno de 10 ^), A. Ricard^ mostra 
que o efeito Stark é desprezível.
1 2Em resumo A. Ricard e Rakowikz consideram que a
uma pressão de até 10 Torr, os efeitos Stark, Holtsmark e Natural 
tem contribuições muito pequenas em comparação com a contribuição 
do efeito Doppler, podemdo, dessa forma, serem ignora'dos.
Neste trabalho, além de utilizarmos um gás monoatô 
mico puro, a descarga é submetida a um regime de fluxo, o que eli­
mina praticamente a presença de impurezas provenientes da parede 
do tubo e dos eletrodos. Além disso limitamos o sistema a baixas 
pressões como será visto nos capítulos seguintes. Podemos então 
considerar que, nestas condições, o efeito Doppler é predominante.
1.5 - Absorção no Caso Doppler
Na secção anterior foram descritos os cinco proce^ 
sos que contribuem para a formação de uma linha de absorção de um 
gás. Nas condições experimentais (baixa pressão, regime de fluxo) 
nos limitaremos ao caso onde o efeito Doppler é predominantemente 
acentuado frente às demais contribuições para o alargamento de 
vima linha.
Para a determinação do coeficiente de absorção de
18
um gás, considerando-se apenas o efeito de alargamento da linha 
devido .ao efeito Doppler, a expressão desenvolvida por Voigt"^ é::
) -\iln2. 1
Kv = KVo e  (19) .
onde Kv é o coeficiente de absorção no centro da linha, é o
alargamento devido ao efeito Doppler e vq é a frequência no cen 
tro da linha.
Levando-se em conta que a constante de Boltzmann, 
K f pode ser representada na forma K = R/Nq e que = M/m onde 
R é a constante dos gases perfeito, Nq ê o número de Avogadro , 
e M é o peso molecular, a Eq.(18) para o alargamento Doppler pode 
ser então reescrita na forma
onde T é  a temperatura absoluta.
Com base na teoria clássica da dispersão de elé-
3trons, Mitchell e Zemansky encontraram a seguinte expressão para






onde m é a massa do elétron e f é a força de oscilador da linha, 
f é adimensional e proporcional à probabilidade por segundo de 
que um átomo num certo nível energético fará uma transição para 
um nível inferior. Quando por outro lado o efeito Doppler é igno 
rado e o alargamento natural é predominante/ o coeficiente de




onde Av^ é o alargamento natural da linha.
Introduzindo as quantidades




Mitchell e Zemansky mostram ainda que o coeficiente de absorção 
combinado do gás quando os dois efeitos, Doppler e natural, estão 
presentes, ê dado por







a 2 + (oj - y ) 2
d y (24) ,
onde Y
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5 e uma distância variável escolhida a partir do ponto (v - v ) para 
representar o alargamento Doppler de uma banda de frequência.
Desde que a é uma constante para uma particular li. 
nha de absorção de um gás ã temperatura constante, o .coeficiente 
de absorção definido na Eq.(24) é, portanto, uma função de w.
Além disso Mitchell e Zemansky propõem que quando 
a é da ordem de 0,01, a Eq.(24) pode ser reescrita na forma apro 
ximada:
k ,
No nosso caso, usando a Eq.(20) e os resultados de alargamento 
por efeito de pressão apresentados na Tabela I, obtivemos para a_l 
gumas linhas valores de a bem superiores, definindo a da seguinte 
forma:
o  , * A v - . f í í T T
Esta expressão de a, considerando que o alargamento por efeito de 
pressão se soma ao alargamento natural, é uma aproximação para 
avaliar a influência do efeito de pressão. É preciso ressaltar 




Tabela II - Valores 
gamento
obtidos para a levando 
por efeito de pressão.
em consideração 0  alar
Nível X ( ^ ) Av_d (cm )^ a (10 Torr) a(l Torr)
3p2 6965 28,2.10_3 0,21 0, 021
3p 8667 22,6.10-3 0,17 0,017 •O
'3pi 7514 26,1.IO-3 0, 36 0,036
7503 26,1.IO-3 1,39 0,139
*
Mostraremos no final deste capítulo gue para os ní_
3 3 3veis P2 , PQ e P^ , utilizando um metodo alternativo, podemos 
ainda usar a expressão simplificada para o coeficiente definido 
na Eq.(25) para pressões de.até 10 Torr o que facilita muito os 
cálculos. Para o nível "^P^  este método não permite obter resulta 
do acima de 1 Torr.
A determinação da densidade de metastáveis Nm é 
possível supondo as condições ideais para a lãmpara de ressonân - 
cia, conforme o que foi visto na secção 1.2. Entretanto essas con 
dições nem sempre são aplicáveis na prática. Nestes casos ê con 
veniente usar uma expressão empírica que representa aproximadamen 
te o alargamento Resultante a partir das condições de pressão e temperatura' no 
interior da lâmpada. Uma expressão proposta por mitchell e Ze 
manski3 ê:
_ O / « 0 2
Ev - C £  (26),
onde e< é dado por:
22
largura a meia altura da linha emitida
o< = ----------------- :— :— :— :----------------- - (2 7 ).
largura a meia altura da lina absorvida
Da Eq.(22) temos que dv = (AvD / *w0^ Tn2 )dcü * A par 
tir daí, usando a definição de E v proposta na Eq.(26) e a forma 
aproximada da Eq.(25) para o coeficiente de absorção, podemos re 
escrever a Eq.(6) na forma:
A r
4CD
e ( i - e p ) dai
--------------  (28)r+oo. (.ua/oí ) ^  ,J e dcü
-bo
Observa-se então neste caso que absorção irá depen 
der, além de seu coeficiente no centro da linha e do parâmetro w f 
também do coeficiente . Para a obtenção deste coeficiente, de
acordo com a definição na Eq. (2 "0, é necessário portanto conhecer 
as larguras de linha, tanto da lâmpada, quanto do plasma.
Através de medida da largura a meia altura das li.
nhas, com auxílio de espectrômetro Fabry-Perot de alta resolução,
é possível determinar c< . Este, é o método proposto por Ricard ^
2e Rakowitz para determinaçao do coeficiente mas sua viabiliza 
ção depende da disponibilidade dos aparelhos de medida.
Uma resolução numérica da Eq.(28), para vários va
lores escolhidos de <=<, , posiibilita a construção das curvas de
Kv . L como função de A, mostradas na figura 4. 
o
Uma vez que não dispomos de meios experimentais 
adequados para medir , este método não pode ser utilizado. En
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Fig. 4 - Valores de Kvo.L em função da absorçãú.
Curvas obtidas a partir de uma resolução numérica da Eq. (27) 
para vários valores de a
24
tretanto a técnica na qual se utiliza uma lâmpada de ressonância
2
semelhante a usada por Rakowikz , sera utilizada para verificaçao 
e comprovação de nossos resultados como será visto no capítulo III.
1.6 - Método Alternativo
rior, (falta de equipamento adequado para determinação de ) pro 
põe-se um método experimental alternativo no qual, tanto a . fonte 
de luz quanto a célula de absorção, são constituídos de tubos de 
descargas apresentando mesmo comprimento ( L = ü ), mesma tempera 
tura e pressão e submetidos ã correntes alétricas iguais. Além dis 
so um único gás está contido nos dois tubos (fonte de luz e célu 
la de absorção) de modo que temos Kv  ^= KVp . Escolhendo as condi 
ções tal que a ê suficientemente pequeno de forma que podemos ejs
- LU*’ _
crever K = . e , a Eq.(7) assume entao a forma:




Substituindo a Eq. (20) na Eq.(21) e considerando que X = £ / V© , 
obtém-se no sistema CGS:
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K. m.c
'ÏT M  
2 R T
(30)
com sendo expresso em cm
o
Substituindo a Eq.(39) na Eq.(29), a expressão para 
a absorção no plasma fica então
Á  =
MOO
' - C D ( » -
-e_yZ5?.X.Ni.í;.L.





ondè as constantes» no sistema CGS, valem:
m = 9 , 1 0 9 - 2 9  10 . ..... g
c = 3 , 0 —i O
I o cm/s
2 
e = , 2, 307 10 19 erg . cm
R = 8 , 3 1  4 107 erg/mol.K
Através de um cálculo numérico, ver programa no a- 
pêndice , a integral na Eq. (31) é resolvida para as linhas es­
pectrais do argônio utilizadas, obtendo-se a densidade de atomos 
absorventes com somente medidas de absorção.
A partir dos resultados fornecidos pelo computador, 
coristroem-se as curvas, da absorção como função de N™. As curvas a- 
presentadas nas figuras 5, 6, 7 e 8 correspondem a quatro linhas 
escolhidas em diferentejs níveis de energia.
Nestas figuras apresentamos também, além destas cur 
vas, alguns pontos determinados a partir de um cálculo desenvolvi-
*1 *1 ITldo por J.L.R. Muzart para medidas de N , levando em consi­
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deração os alargamentos por efeito de pressão e Doppler. Estes 
pontos foram obtidos através de uma resolução numérica usando na 
Eq.(7) a expressão do coeficiente de absorção Kv expresso pela 





onde Av é o alargamento por efeito de pressão.
3Nos cálculos de Mitchell e Zemansky , sendo a em 
torno de 0,01, não foi considerado o alargamento por efeito de 
pressão. Devido a predominância do efeito Doppler a forma da lji 
nha tem, portanto, um perfil exclusivamente gaussiano definido 
por uma função do tipo
9 = V? /3
Fazendo i/3 = e X = Av , esta expressão é ju£
tamente a Eq.(15).
Nestas condições o coeficiente de absorção do gás 
pode ser expresso na forma simplificada da Eq.(25):
I 2
K v = k ,o e * 1“
27
De posse dos valores de absorção obtidos experimen 
talmente determina-se, utilizando as curvas de A em função de N , 
as densidades de átomos no estado metastável para os diversos ní^  
veis de energia do argônio.
Para o cálculo destes pontos (evidenciados por cír 
culos ao redor) foi utilizada a aproximação para o coeficiente de 
absorção, onde a predominância do efeito Doppler é marcante na de 
terminação da forma da linha. Nestas figuras aparecem também os 
pontos calculados utilizando o programa desenvolvido por J.L.R. 
Muzart"^ (evidenciados por x) onde foi considerado, além do alar 
gamento Doppler, o alargamento por efeito de pressão contribuindo 
na forma da linha.
Na comparação destes resultados verificamos que , 
3 3 3
para os níveis PQ, P^ e P2, a influência do alargamento devido 
ao efeito de pressão é pequena dentro de uma faixa de absorção en 
tre 0,15 e 0,80 em relação aos cálculos desenvolvidos consideran 
do somente a largura Doppler como podemos observar na Figura 5. 
Dessa forma pode-se afirmar que o perfil destas linhas é determi­
nado pela predominância do efeito Doppler e ê, portanto, um per 
fil gaussiano.
Entretanto para o nível ‘4?^  a 10 Torr (Figura 8) , observamos que
o alargamento por efeito de pressão não Pode ser desprezado. Sua
contribuição é bastante relevante e, consequentemente, a forma da
linha já não terá o mesmo perfil. Entendemos que nesse caso o cr_i
têrio utilizado por Mitchell e Zamansky para o valor de a em tor 
-2 _no de 10 e excessivamente rigoroso vima vez que, para valores de 
absorção entre 0,15 e 0,80 mostramos que para a em torno de 0,20, 
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Fig. 5 - Valores de N em função da absorção A para a linha 
do nível do argonio. Os pontos evidenciados por



























7 5 1 4  A
Fig. 7 - Valores de em função da absorção A para a linha 7514 $ 
do nível do argonio. Os pontos evidenciados por X fo­
ram calculados por J.L.R. Muzart a uma pressão de 10 Torr
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7 5 0 3 A 
1 .
l f f lC r n 5 }
M - - - - °Fig. 8 - Valores de N em função da absorção A para a linha 7503 A
do nível Os pontos evidenciados por X e 0 foram cal­
culados por J.L.R. Muzart a pressões de 10 Torr e 1 Torr 
respectivamente.
É conveniente lembrar que na época (1935) não dis­
pondo de microcomputadores para o cálculo de integrais, Mitchell 
e Zemansky se limitaram em avaliar a mudança do valor de /--K
o
no centro da linha, o que não implica necessariamente numa modifjL 
cação substancial na forma da linha.
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Neste capitulo descreveremos suscintamente o dispo 
sitivo experimental. Uma breve análise da descarga e do funciona 
mento do sistema de vácuo é feita com o objetivo de melhor carac 
terizar nossas medidas. Por fim ê apresentado o método experimen 
tal de determinação da densidade de átomos metastáveis por absor 
ção óptica.
i
2.1 - Produção da Descarga Elétrica e Sistema de Vácuo
Na Figura 9 é mostrado o esquema simplificado da 
montagem experimental. Os eletrodos são dispostos lateralmente ao 
tubo de modo a permitir medidas de absorção. A alimentação da dej> 
carga ê feita por uma fonte estabilizada, com corrente variável 
de 0 a 25 mA. O sistema de vácuo é composto por um sistema â bom 
ba de difusão a óleo 40 l/s que permite atingir uma pressão resi
-5
dual de aproximadamente 10 Torr no tubo de descarga.
As medidas são feitas em pequeno fluxo de argônio
fazendo-se uma constante renovação do gás na tentativa de se ,evi
tar contaminação da'descarga com impurezas provenientes das pare
des e dos eletrodos. A pressão no tubo de descarga ê controlada
por um medidor Pirani TR 201 Leybold previamente calibrado por um
medidor a mercúrio tipo kramer. O medidor modelo TR 201, j numera
ção (7) da Figura 9, é eficiente dentro de uma faixa de pressão 
- 2variando de 10 Torr a 10 Torr, sendo portanto satisfatorio para 
























No entanto o medidor a mercúrio é preciso até 1 Torr, fazendo com 
que nossas medidas, acima deste valor de pressão, possam sofrer 
erro sistemático.
O medidor Penning, numeração 8 da Figura 9, por
-3 - -5permitir medidas variando de 10 ate 10 Torr, foi utilizado pa 
ra verificar a vedação do sistema de vácuo. O vácuo obtido no sij; 
tema foi de 2.10  ^Torr.
Como vimos no capitulo I, medidas de absorção abai. 
xo de 0,15 ou acima de 0,8 geram grande imprecisão na determina - 
ção da densidade de átomos metastãveis (Nm). Em virtude disso os 
tubos de descargas de 16 cm de comprimento na Figura 9 foram subs 
tituldos posteriormente, numa segunda etapa da experiência , 
por tubos de 6,5 cm nos quais a absorção possui valores inferio 
res a 0 , 8  permitindo maior precisão na determinação da densidade 
de metastãveis.
Além deste sistema, no qual são utilizados dois tu 
bos de descarga iguais, um funcionando como célula de absorção e 
outro funcionando como fonte de luz, foi elaborado um segundo sis 
tema no qual o tubo que funciona como fonte de luz é substituido 
por uma lâmpada espectral Phillips de argônio com 10 mm de diâme 
tro e corrente de 0.9 A.
Os componentes mostrados na Figura 9, conforme a numeração, estão 
relacionados a seguir:
Válvulas - Vj a V^  , sendo V^ e V£ eletromagnéticas opera 







Medidor da pressão no reservatório
4 e 5 Tubos de pirex para descarga
Balão de vidro onde são acopladas os medido 
res 7 e 8






2.2 - Descrição dos Aparelhos
0 arranjo experimental esquematizado na Figura 10 
permite a determinação de medidas de absorção de linhas espectrais 
em descargas elétricas em gases.
Os dois tubos de descarga, assim como o monocroma- 
dor foram alinhados com vim laser de He-Ne de forma a permitir me 
didas mais precisas de absorção.
Para obter vim feixe paralelo, incidindo sobre a en 
trada do espectrômetro, duas lentes, F^ e F2, foram colocadas en 
tre os dois tubos, seguidas de um diafragma, e uma lente F^ en 
tre a célula de absorção e o espectrômetro com o objetivo de foca 
lizar a luz sobre a ferJda de entrada.
Os tubos, de comprimento iguais, foram construidos 
com janelas de pirex, e os eletrodos foram posicionados nas láte 
rais de maneira a permitir que as medidas fossem feitas na coluna
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positiva, onde segundo Howatson , a descarga e uniforme qualquer 
que seja o comprimento do tubo. Assim podemos comparar as densida 
des de metastávéis obtidas nos tubos de 16 cm e 6,5 cm. Um alter 
nador ê colocado entre os dois tubos com o objetivo de modular a 
frequência da luz emitida pelo tubo-I.
Duas fontes de alta tensão e dois miliamperímetros 
foram utilizados para produzir as descargas nos tubos e para me 
dir a corrente elétrica respectivamente. Dois "varivolts", acopla 
dos às entradas das fontes, possibilitam a variação da corrente 
nos tubos.
12
2.3 - Dispositivo Espectroscópico
A montagem experimental, mostrada esquematicamente 
na Figura 10, consiste basicamente em dois «tubos ..de .pirex nos 
quais se procede descargas elétricas. A luz emitida pelo tubo - I 
é, em parte, absorvido ao passar pelo tubo de absorção (tubo-II). 
A intensidade de uma raia de comprimento de onda escolhida é de 
tectada pela fotomultiplicadora e amplificada no amplificador sín 
crono. Um milivoltímetro digital é usado para verificar que não 
haja sobrecarga da fotomultiplicadora. Cada vez que a salda do 
milivoltímetro ultrapassar 100 mV, a fonte de alimentação do PM 
é regulada manualmente. Além de se obter medidas de absorção uti 
lizando como fõnte de luz o tubo-I, mostrado na Figura 10, o sis 
tema numa segunda parte da experiência, é modificado sendo o tu 
bo-I substituído por uma lâmpada espectral de argônio. Novas medi 


































































0 monocromador utilizado foi construido por J.L.R.
Muzart e e do tipo Czerny-Tunner com rede plana de 10 cm e 590 
linhas por mm e com resolução de 1 L
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2,4 - Método de Medida ,
Com auxílio do monocromador, um espectro de 'argõ - 
nio é obtido com comprimentos de ondas entre 6965 2 e 8 6 6 8  ' uti 
lizando como fonte de luz a descarga produzido no tubo 1 .
As linhas escolhidas deste espectro .para fazer me 
didas de absorção correspondem e transições entre os níveis radi_s 
tivos 3pb4p2p^ „ _ e os níveis metastãveis 3p'J4S 1S~ c Os ní*■■ •*- 1  ^1 u - Z-D —
veis metastãveis são também denominados, na notaçao Russel Sanders
3 3 -(L.S), de p2 e PQ enquanto que os nxveis pseudo-metastaveis os
rs ">
“‘P-, e‘ J'P-, . i j.
3 1
Este níveis, JP^ e P , chamados de pseudo-metastã
veis pelo fato da transição para um nível fundamental ser permiti
da mas havendo aprisionamento da linha, ou seja, quase total reab
14sorçao segundo a teoria de Holstem , tem comportamento seme­
lhante aos níveis metastãveis. Os níveis de energia do argônio , 
úteis ao nosso trabalho, são apresentados na Figura 11. As linhas 
7723,8 £ e 7723,2 £ não são separadas em virtude da resolução do 
monocromador não ser suficientemente alta. Em consequência disso 
estas duas linhas não são estudadas.
As linhas selecionadas são apresentadas na tabela III, com 'suas 

















F i g .  11 Diagrama dos n í v e i s  de e n e r g i a  do a r g ô n io .  Sao in d ic a d o so menor e o m aior  com prim entos de onda u t i l i z a d o s .
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Tabela III - Níveis de energia do Argônio e linhas espectrais utó. 
lizadas no trabalho
N l V E L
O
X ( A ) F
7272 0,0169
7383 0,0119
7514 0 , 1 2 1
8006 0,075
8103 0 ,273










8 6 6 8 0,095
7948 0 ,560
42
Para as linhas previamente selecionadas são feitas 
medidas de absorção procedendo-se da seguinte forma:
Inicialmente, a uma pressão estabelecida, mede- se 
a intensidade da luz transmitida pelo tubo-I (não há descarga no 
tubo de absorção). Registra-se dessa forma a intensidade 1^ . Em 
seguida a descarga no tubo de absorção é iniciada e mantida, com 
auxílio do varivolt, ã mesma corrente do tubo-1. 0 "chopper" ( aJL 
ternador) introduzido entre os dois tubos tem a função de modular 
a luz emitida pela fonte (tubo I) que, por sua vez, será detecta­
da pela fotomultiplicadora (PM) e amplificada pelo ^amplificador 
síncrono cuja frequência de trabalho é monitorado por uma célula 
acoplada ao alternador. Dessa maneira somente luz emitida pela 
fonte é registrada.
A Figura 12 mostra um exemplo de como é efetuada 
uma medida de absorção. O registrador fornece diretamente as in 
tensidades de luz, 1  ^ e I utilizadas para o cálculo da absor 
ção. De posse destas medidas procedemos o cálculo da absorção atra 
vês da Eq.(5): A = (1^  - I j/I. .
Este procedimento é repetido para todas as linhas 
e pressões previamente escolhidas. No presente trabalho as pre£ 
sões utilizadas foram 1 Torr, 5 Torr e 10 Torr.
De maneira análoga, porém utilizando como fonte de 
luz uma lâmpada espectral de argônio em substituição ao tubo-I , 
procede-se a uma nova etapa de medidas de absorção óptica. Esta 
segunda parte do trabalho visa a determinação da largura a meia 
altura da linha emitida pela lâmpada.
0  método de determinação da largura a meia altura 




Fig. 12 - Medida de absorção feita com au 
xílio do registrador.
é a medida da intensidade de ■ luz proveniente do tubo-I sem
que haja descarga no tubo-II (luz incidente 1 )^.
- Iv é a medida da intensidade de luz proveniente do tubo-I a-
põs sofrer absorção na descarjga produzida no tubo-II (luz. tran£
mitida lt).
iUma vez encontrados experimentalmente os valores 
de absorção de cada linha espectral do argônio utilizando-se como 
fonte de luz o tubo-I, com auxilio das curvas de absorção cons- 
truidas para cada linha, como as mostradas nas Figuras 5,6,7 e 8 , 




Neste capitulo serão apresentadas medidas de absor 
çãd de algumas linhas espectrais do argônio obtidas a partir de 
tubos de comprimentos iguais e, em seguida, os valores encontra - 
dos para as densidades de metastãveis nos tubos de descarga. As 
medidas de absorção obtidas através de luz emitida por uma lâmp£ 
da de argônio e a aplicação do método utilizado na obtenção da 
largura de linhas, são tratados numa terceira parte..
CAPÍTULO III
3.1 - Medidas de Absorção em Tubos de Comprimentos Iguais
Nas tabelas IV e V estão representados os valores 
de absorção óptica, sendo 1  ^ e 1 .^, respectivamente, as intensida 
'des em unidades arbitrárias da luz incidente e transmitida. Sob 
pressão de 1 Torr com os tubos de 6,5 cm, algumas linhas, como 
por exemplo a linha 7383 8 , apresenta absorção muito alta (Â > 0,8) 
tornando a determinação de densidade de metastáveis muito impreci 
sa como será visto a seguir. Também â pressão de 10 Torr algumas 
linhas tem absorção muito pequena o que da mesma forma torna im 
preciso o cálculo de Nm . Por este motivo estas linhas não são con 
sideradas. Nos tubos de 16 cm, ã pressão de 1 Torr, quase todas 
as medidas de absorção são muito elevadas. Apesar disso resolvemos 
utilizar algumas medidas escolhidas para termos um valor de referência, 
mesmo que duvidoso. Um exemplo de medida desse tipo é a obtida pa 
ra a linha 8 6 6 8  R.
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Tabela IV - Medidas de absorção obtidas a partir de descargas em tubos 
de comprimento iguais a 6,5 cm. (1) e (2) representam, res 
pectivamente, valores muito elevados e valores muito bai­
xos de absorção.
10 mA 1 Torr 5 Torr 10 Torr
NlVEL
o
X (A) f I.X Jt A I.i Xt
A I.i Jt A
7272 0,0169 18,7 1 2 , 6 0,33 X X (2 ) X X (2 )
7383 0,119 X X (1 ) 17,1 6,4 0,63 1B , 8 8,4 0,55
7514 0 , 1 2 1 X X (1 ) 18,7 6,5 0,65 20,3 8 , 6 0,57
8006 0,075 18,1 3,6 0,78 19,1 9,2 0,52 X X (2 )
8103 0,273 X X (1 ) X X (1 ) 18,9 4,5 0,76
7147 0,00299 16,8 13,3 0 , 2 1 X X (2 ) X X (2 )
3 p 2
7067 0,0296 16,0 2,4 (1 ) 2 1 , 6 9,2 0,57 18,7 12,5 0,33
6965 0,0292 2 0 , 0 3,7 (1 ) 20,4 9,5 0,53 18,1 1 1 , 1 0,39
7503 0,133 2 0 , 2 9,0 0,55 X X X X X X
1„ 8408 0,431 X X X X X X X X X
* 1
8264 0,172 2 0 , 8 7,6 0,63 X X X X X X
8521 0,160 18,1 6,9 0,62 X X X X X X
3P
8 6 6 8 0,095 18,2 6 , 2 0 , 6 6 2 0 , 8 13,3 0,36 X X (2 )
0
7948 0,560 X X (1 ) 18,2 3,4 (1 ) 17,0 4,8 0,72
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Tabela V - Medidas de absorção obtidas a partir de descargas em tu 
bos de comprimentos iguais a 16 cm. As numerações (1) e 
(2 ) representam valores muito elevados e valores muito 
baixos de absorção, .respectivamente.
10 mA 1 Torr 10 Torr
NÍVEL
o
MA) f I.i Xt A I.X *t A
7272 0,0169 2 1 , 2 1 2 , 2 0,42 18,4 '14,9 0,19
7383 0,119 18,5 2 , 0 (1 ) 17,7 5,4 0,69
7514 0 , 1 2 1 23,5 1,7 (1 ) 2 0 , 2 6 , 1 0,70
8006 0,075 23,1 2,9 (1) 17,4 6,9 0,60
8103 . 0,273 20,9 .1 , 8 (1 ) 19,6 3,8 0,80
7147 0,00299 19,8 19,1 0,29 18,0 15,9 (2 )
s 7067 0,0296 2 2 , 6 3,8 (1 ) 19,2 7,4 0,61
6965 . 0,0292 21,3 .2,9 (1 ) 19,3 7,4 0,62
.7503 0,133 2 1 , 0 6,9 0,67 X X X
8408 0,431 21,4 3,8 (1 ) X X X
8264 0,172 23,9 6 , 0 0,75 X X X
8521 0,160 2 1 , 2 5,7 0,73 X X X
3 8 6 6 8 0,095 19,7 1 , 8 0,91 11,3 6 , 1
0,46
P 0 7948 0,560 X X (1 ) 16,7 3,5 0,79
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A imprecisão na determinação de N™ vem do fato de 
que estes valores são obtidos através das curvas de Nm X A como 
as representadas nas figuras 5,6,7 e 8 . .Podemos verificar que nas 
regiões onde as curvas apresentam maior inclinação com o eixo ho 
rizontal (pontos que determinam valores elevados da tangente), a 
imprecisão na determinação de N1^ ê maior do que „nos .pontos onde 
as tangentes da curva apresentam valores baixos. No primeiro caso 
uma pequena variação num valor medido da absorção acarretará em 
uma grande imprecisão na determinação da densidade de metastãveis 
enquanto que, no segundo caso, se o valor medido de A estiver na 
região onde a inclinação da curva com o eixo horizontal ê pequena, 
a propagação deste erro será bastante minimizada.
Nas regiões limites, em geral onde A < 0,15 ou 
A > 0,8, a imprecisão na determinação da densidade de átomos no 
estado metastável torna-se muito elevada. Dessa forma visando m_i 
nimizar a propagação de erros nas medidas, alguns dos valores de 
absorção encontrados a determinadas pressões não foram considera 
dos.
Uma verificação nos valores medidos para a linha 
7067 8  do nível é suficiente para mostrar O quanto ê impreci­
sa a determinação de quando a absorção possui um valor fora da 
região considerada ideal para medidas. Nesta linha, a absorção me 
dida no tubo de 6,5 cm é de 0,85 e com auxílio da curva construi 
da de N em função de A , obtém-se para íí111 o valor llO.lO^cm 3 . 
Entretanto as intensidades de luz incidente e transmitida amplifi. 
cadas no lock-in e registradas, utilizada^ no cálculo de A, não 
são exatamente precisas de modo que se pode admitir uma margem de 
erro em torno de + 0,02 sobre o valor medido de A. Neste caso a 
absorção se encontraria dentro de uma faixa entre 0,83 e 0,87, o 
que implicaria numa determinação de N111 com um valor qualquer entre
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90. lO"1"^ cm 3 e 160.10^ cm Além disto vimos no capítulo I que, 
em particular a 10 Torr, o alargamento das linhas por efeito de 
pressão introduz um erro sistémãtico na determinação da densidade 
de metastável em particular para absorções menores ..que 0,15 e 
maiores que 0 ,8 .
3.2 - Medidas da Densidade de Átomos no Estado Metastável
As curvas, como as representadas nas figuras 5,6,7 
e 8 , foram construídas para cada uma das linhas espectrais do ar 
gõnio estudadas. Sua obtenção foi possível através de uxua resolu 
ção numérica da Eq.(30) e, a partir delas, obtém-se os valores de 
densidade de átomos no estado metastável para cada nível de ener 
gia do gás em estudo.
Na tabela VI são apresentados os valores ■; destas 
densidades para cada uma das linhas espectrais utilizadas no tra 
balho.
As numerações (1) e (2) na tabela VI representam , 
respectivamente, valores muito elevados e valores muito baixos de 
absorção e, como foi analisado na secção anterior, nestes dois ex 
tremos, as medidas de Nm tornam-se muito imprecisas de maneira 
que estas absorções não foram consideradas.
I  Antes de entrar na análise dos resultados devemos
observar que a densidade de átomos metastáveis ã pressão e corren
te previamente fixadas, mantem-se constante para um determinado
3 3 1 3
nível, seja ele , ^ 2  ' ^ 1  ou P 0 ‘ P°rtanto é de se espe
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Tabela VI - Medidas de densidade de metastáveis do argônio. Descar 
gas a 10 mA em tubos de comprimentos iguais. (1) e (2) 
representam medidas imprecisas obtidas a partir de ab­
sorções elevadas ou baixas.
N*^ x 1 0 1 0 (cm"3) 
Descargas em Tubos de 6 , 5  cm
l/1 X 1010(cm 3) 
Descargas em Tubos de 16 cm
NÍVEL
(Torr)
X(A)\. 1 5 1 0 1 1 0
7272 17,5 (2 ) (2 ) 1 1 , 0 3 ,;2
7383 (2 ) 7,2 5,5 (2 ) 3,8
7514 (2 ) 7,6 5,8 (2 ) 3,8
8006 24,0 7,3 (2 ) X 3,9
8103 (1 ) (1 ) 5,2 (1 ) 3,7
7147 58,0 (2 ) (2 ) 36,0 1 2 , 0
% ■ 7067 (1 ) 25,0 10,5 40 ,0 11 ,5
6965 (1 ) 23,0 13,5 62,0 11,5
7503 5,0 X X 3,3 X
1 8408 (2 ) X X (1 ) X
P 1 8264 4,7 X X 3,3 X
8521 4,5 X X 3,2 X
3p
0
8 6 6 8 8 , 8 3/1 (1 ) i 8,4 1 ,70
7048 (1 ) 3,5 2 , 0 (1 ) 1 ,25
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rar que qualquer que seja a linha utilizada para medir a absorção, 
obtém-se a mesma densidade de átomos metastãveis para cada nível. 
Da mesma forma os valores encontrados não devem depender do com 
primento dos tubos utilizados já que as medidas são feitas ha co 
luna positiva onde o plasma é uniforme independentemente do canpri. 
mento da descarga.
Observando a tabela VI a 10 mA e 10 Torr, onde en­
contramos um maior número de resultados, temos por exemplo, para 
3o nível Pj' nas três linhas utilizáveis com tubos de 6,5 cm de 
compifimento, o valor médio com desvio máximo:
(10 mA, 10 Torr) = 5,5 + 0,3.101 0  cm 3
Pl
Nas mesmas condições e para o mesmo nível usando 
tubos de 16 cm, onde os resultados podem ser obtidos a partir de 
cinco linhas, encontramos:
(10 mA, 10 Torr) = 3,7 + 0,5.101 0  cm 3
Pl
3Para o nível P£ com duas linhas, no tubo de 6,5
cm, o resultado é:
3 (10 mA, 10 Torr) = 12 + 1,5.101 0  cm 3  
Po
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Nos tubos de 16 cm encontramos com três linhas :
N 3 (10 itiA, 10 Torr) = 11,7 + 0,3.101 0  cm" 3
P2
3
No nivel Pq temos poucos resultados já que só pp 
dem ser utilizadas duas linhas, além de termos que eliminar medi 
das de absorção abaixo de 0,15 ou acima de 0,8. No entanto obser
vamos que a 1 Torr os dois resultados obtidos com tubos de ‘6,5 cm
~ 10 —3 10 -3ou 16 cm sao bem proximos (8,8.10 cm e 9,4.10 cm ).
Enfim no nível P^-^  a 10 mA e 1 Torr, obtemos no tu
bo de 6,5 cm:
N1^ (10 mA, 1 Torr) = 4,7 + 0,3.10"^ cm 3
P.1
e no tubo de 16 cm:
(10 mA, 1 Torr) = 3,3 + 0,1.101 0  cm- 3
Pl
Na análise desses resultados dois pontos importan­
tes devem ser destacados: para os níveis metastãveis, em particu |
3 -lar o 1?2 / a densidade de atomos metastaveis praticamente nao de
pende nem da linha escolhida, nem do comprimento do tubo. Para os
3 1 -níveis pseudo-metastáveis P^ e P^ os resultados nao dependem da
linha escolhida, tanto para os tubos de 6,5 cm quanto para os de
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16 cm. No entanto os resultados obtidos nos tubos de 6,5 cm sao 
nitidamente superiores aos valores de densidade de átomos metastá 
veis encontrados nos tubos de 16 cm.
Esta dependência não esperada da densidade de ãto 
mos pseudo-metastáveis em função do comprimento do tubo pode ser 
justificada pela presença de impurezas em quantidades diferentes 
nos tubos de 6,5 cm e 16 cm. Segundo A. Ricard^ a densidade de 
átomos nos estados metastável e pseudo-metastãvel é muito sensível 
â quantidade de impurezas contida na descarga. Em estudo anterior 
S.M. Silva"*'"’ mostra que a densidade de átomos pseudo-metastáveis 
diminui muito mais do que a densidade dos metastáveis (cinco. ve 
zes mais) para a mesma quantidade de impurezas.
Nos tubos de 6,5 cm os eletrodos usados são de boa 
qualidade enquanto que no tubo de absorção de 16 cm, utilizamos 
eletrodos comuns uma vez que no laboratório não dispúnhamos de ou 
tros melhores. Mesmo trabalhando em fluxo, é provável aue os ele 
trodos de baixa qualidade despreendam impurezas em quantidade su 
ficiente para diminuir a densidade dos pseudo-metastáveis sem mo 
dificar sensivelmente a dos metastãveis.
Podemos concluir então que o modelo proposto, con 
siderando a auto-absorção, permite determinar a densidade de áto 
mos metastáveis somente com medidas de absorção, o que é, justamen 
te o objetivo deste trabalho. 0  simples fato de encontrar valores 
de densidade praticamente iguais usando linhas diferentes com for
ças de oscilador também diferentes (ver tabela III) com absorção
i1
e consequentemente auto-absorção diferentes, ê suficiente para jus 
tificar o método utilizado.
Quando usamos tubos de comprimentos diferentes on 
de também a auto-absorção varia, encontramos para os níveis metas
54
táveis valores de densidade em pleno acordo e tentámos justificar 
os valores diferentes encontrados para os níveis pseudo - metastá 
veis.
3.3 - Comparação dos Resultados com Valores de J . Rakowikz
Na tabela VII são apresentadas as medidas dos valo 
res N1“ para cada nível de energia estudado, encontrados em tubos 
de 6,5 cm onde os resultados são mais confiáveis devido ã boa gua 
lidade dos eletrodos.
Na tabela VIII mostramos os resultados obtidos por
2 ~J. Rakowikz que admite, devido a propagaçao dos erros de medidas
de absorção e de largura de linhas por Fabry-Perot, que a impreoi
são nas medidas pode chegar a 40%.
Considerando estas imprecisões de medidas podemos 
admitir que, â pressão de 1 Torr, os nossos resultados são. compa 
tíveis com os valores encontrados por Rakowikz.
A pressões mais elevadas observamos que apesar da 
não coincidência entre os resultados apresentados nestas tabelas, 
existe uma proporcionalidade de um fator aproximado de 1,5 a 5 
Torr e 2 a 10 Torr. Este aparente desacordo pode ser explicado pe 
lo fato de que, para a calibração de pressão em nossos aparelhos 
de medida, foi utilizado um medidor de mercúrio cuja imprecisão é 
grande a pressões acima de 1 Torr podendo ocorrer divergências en 
tre nossos valores medidos de Nm e os valores encontrados por Ra 
kowikz devido ao erro sistemático introduzido em nossos registros
Tabela VII - Valores da densidade de metastáveis por nível de ener 
gia obtidos neste trabalho.
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NlVEL
TUBOS IGUAIS DE COMPRIMENTO 6,5 cm.
1 Torr 5 Torr 10 Torr
3p, 20 ,7 7,4 5,5
58,0 24,0 1 2 , 0
4,7 X ' X
3po 8 , 8 3,3 2 , 0
Tabela VIII — Valores de encontrados por J. Rakowikz ^  .
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de pressão.
3.4 - Medidas de Absorção com Lâmpada Espectral de Argônio
Neste parágrafo nosso objetivo é, a partir de medi 
das de absorção em descarga de luz emitida por uma lâmpada Phillips 
de argônio, encontrar a largura das linhas emitidas pela lâmpada. 
Os resultados obtidos serão comparados com resultados medidos com 
um Fabry-Perot numa lâmpada de argônio de mesma característica 
(0,9 A) e de mesmo fabricante.
O tubo de descarga de 6,5 cm utilizado como fonte 
(tubo-I) á substituido por uma lâmpada Phillips de argônio. Man 
tendo o mesmo procedimento experimental adotado na primeira eta 
pa, determinamos os valores de absorção de luz, emitida agora pe 
la lâmpada. Estas medidas estão relacionadas na tabela IX. Como 
na tabela VI, as numerações (1) e (2), representam respectivamente, 
valores muito elevados e valores muito baixos de absorção.
Com auxílio das Eq.(20) e (21) e a densidade de me
tastãveis já sendo conhecida, podemos calcular Kv .L .No tubo
o
de 6,5 cm de comprimento e considerando os valores das constantes 
no sistema C.G.S., este produto é dado por:
K v . L = 2,78.10~14 -f. A . N 
o
t.
Tabela IX - Medidas de absorção (A) de luz proveniente de uma lâmpada 
Phillips de argônio de corrente 0,9 A. (1) e (2) represen 
tam valores de absorção muito elevados e muito baixos, res 
pectivamente.
10 mA 1 Torr 5 Torr 10 Torr
NÍVEL
o
A (A) F I .i Jt A
I . 
1 Xt A I. i Jt A
7272 0,0169 2 0 , 2 16,0 0 , 2 1 18,6 15,7' 0,16 X X (2)
7383 0,119 18,1 4,7 0,74 18,7 8 , 8 0,53 18^ 7 9,2 0,51
3 * 1
7514 0 , 1 2 1  . 19,4 4,5 0,81 19,8 8,7 0,52 2 0 , 2 9,6 0,52
8006 0,075 20,5 8,7 0,58 18,1 9,5 0,47 18,4 10,7 0,42
8103 0,273 X X (1 ) 19,5 3,2 (1 ) 17,8 4,6 0,74
7147 0,00299 17,2 16,3 (2 ) 18,6 16,8 0,09 X X (2 )
3 p 2
7067 0,0296 16,4 6,4 0,61 18,1 9,5 0,47 18,2 1 2 , 0 0,34
6965 0,0292 18,4 9,5 0,48 19,6 11,3 0,42 19,5 12,5 0,36
7503 0,133 18,7 11,5 0,38 X X X X X X
1 P 1
8408 0,431 X X (1 ) X X X X X X
8264 0,172 18,3 10,7 0,42 X X X X X X
8521 0,160 16,2 9,6 0,41 X X X X X X
3po
8 6 6 8 0,095 16,5 10,3 0,37 18,3 1 2 , 2 0,33 X X (2)
7948 0,560 19,8 3,8 0,81 18,5 4,6 0,75 18,3 6 , 0 0,67
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in — j
sendo expresso em angstrons e :N em cm
As medidas de absorção e o conhecimento do produto
K . L nos permitem então determinar o coeficiente c* com aux_í
0
lio das curvas mostradas na figura 4. Na tabela X estão repre
sentados os valores do produto K ■ . L calculados a partir
o
dos valores de apresentados na tabela VII para cada linha estu 
dada em tubos de 6,5 cm.
A largura Doppler é calculada usando a Eq.(19) e 
considerando que a temperatura do plasma ê de 300 K. Observando 
a figura 4 podemos verificar que, para valores de ©C.maiores do que
2 , qualquer imprecisão na medida de absorção gera uma grande im 
precisão na determinação do valor de e portanto não serão con 
siderados.
Conhecendo agora o valor de oi ,que foi definido no 
capítulo I, Eq.(16), como sendo a razão entre a largura a meia al 
tura da linha emitida e a largura a meia altura de linha obsorvi 
da, podemos escrever:
,_, _  j / â  íampadct AV[_
CN —  ----- 1----- 1----  - — ----  (32) .
■^ Vi/2 p lasma ^ VP
É necessário, portanto, um prévio conhecimento de Av para, em
P
seguida, obter-se as larguras de linha da lâmpada. Lembramos que 
esta largura Av^ não pode ser igual a largura Doppler uma vez 
que temos que considerar a ^ uto-absorção no plasma.
De acordo com A. Ricard^ a razão entre a linha au
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Tabela X - Valores de K, .L , a e A v , . o b t i d o s  neste trabaVo DOPPLER —
lho.
K . L .vo 1 0 4 a
NÍVEL A (A) Avdoppler1 Torr 5 Torr 10 Torr í Torr 5 Torr 10 Torr
7272 0,70 0,25 0,19 a > 2 1,4 (2 ) 27,0
7384 5,00 1,78 1,40 1,65 1 , 6 1,4 26,5
3>i 7514 5,18 1,85 1,42 1,40 1,7 1,3 . 26,1
8006 3,42 1 , 2 2 0,93 a > 2 1,4 1,4 24,5
8103 1 2 , 6 4,51 3,41 a > 2 1 , 2 1,4 2.4 ,2
7147 0,34 0,14 0,07 a> 2 1 , 1 (2 ) 27,4
3p2 7067 3,34 1,38 0,69 1,9 1,7 1,4 27,7
6965 3,29 1 ,34 0,67 a > 2 1,7 (2 ) 28,1
7503 1,29 X X 2 , 0 X X 26,1
8408 4,69 X X (2 ) X X 23,3
8264 1,84 X X a > 2 X 23,7
8521 1,76 X X a > 2 X X 23,0
%
8 6 6 8 1,99 0,75 0,45 a > 2 1,4 (2) 2 2 , 6
7948 1 0 , 8 4,04 2,45 1,73 1,5 1,4 ; 24,7
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to-absorvida auto^  e a -^ar9ura a meia altura Doppler





Um cálculo numérico desta equação permite a cons
trução da curva de K^ .L como função de auto^vl/2 Doppler ^
que é mostrada na figura 13.
Na Eq.(32) a largura a meia altura da linha absor 
vida (Av -L/ 2  plasma^ ® a -*-;'-n i^a auto-absorvida. Neste caso a Eq. (33) 
pode ser resumida na forma:
Av?
Av p
f (KVo. L ) r C !34)
onde Avp = Av 1 / 2  plasma = Av 1 / 2  autQ 
e Avd = Av 1 / 2  Doppler*
A partir da curva representada na figura 13 pode
se então determinar, conhecendo K . L , o valor de C. |
Vo
Os valores de C obtidos para cada linha são lista 
dos na primeira coluna da tabela XI. Podemos observar a partir de 
inclinação da curva mostrada na figura 13 que, para valores de C
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I
Fig. 13 - Curva obtida a partir da Eq. (32) de K^.L em 
funçao de (Av^ [ / 2 AUTo/Avi/2D0PPLER^'
1 ,8 , qualquer imprecisão no valor calculado de . L
o
na determinação de € e consequentemente não serão uti 
a obtenção de largura de linhas do plasma.
A partir da Eq.(34) temos:
AvP — c .
finalmente a Eq.(32) obtemos a expressão que permite 
largura a meia altura da linha da lâmpada
~ c • - ÀVD
Os resultados obtidos através deste método são apre 
sentados na tabela XI . Nos espaços em parênteses, (1) e (2), de£> 
ta tabela não foram colocados os resultados obtidos pois os valo 
res de absorção utilizados para seus cálculos são, respectivamen­
te, muito elevados e muito baixos, o que implica em imprecisão nas 
medidas.
Uma comparação de nossas medidas de largura de li
nhas da lâmpada com os resultados encontrados por A. Ricard^ e J.
2
Rakowitz , onde os valores de largura de linhas foram obtidos por 
meio de espectrômetro Fabry-Perol; de alta resolução, é feita na 
tabela XII.
A partir desta comparação podemos comprovar a valã. 
dade do método alternativo que utilizamos na determinação de N111.
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superiores a 





Tabela XI — Valores de C e obtidos neste trabalho.
(1 ) e (2 ) representara medidas imprecisas obtidas a par 








/ Avd) AvLÂMPADA (mk)
1 Torr 5 Torr 10 Torr 1 Torr 5 Torr 10 Torr
7272 1,13 1,04 1,03 a > 2 39 . (2 )
7384 1,69 1,32 1,25 > 4 56 46
7514 1,71 1,33 1,25 62 59 42
8003 1,54 1 , 2 0 1,16 a > 2 41 40
8103 2,50 1 ,65 1,54 a > 2 48 52
7147 1,05 1 , 0 2 1 , 0 0 a > 2 31 (2 )
V 7067 1,54 1,25 1 , 1 2 81 59 43
6965 1,53 1,23 . 1 , 1 2 a > 2 59 (2 )
7503 1,24 X X 65 X X
l p 1
8408 1,67 X X (2 ) X X
8264 1,34 X X a > 2 X X
8521 1,30 X X a > 2 X X
[
8 6 6 8 1,35 1,14 1,07 a > 2 36 (2)
P 0 7948 1 , 8 6 1,60 1,41 (1 ) 58 49
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Tabela XII - Valores de Av encontrados por A. Ricard e J. Ra
1j











r 21por J. Rakowikz
Av (mk)
Li
1 Torr 5 Torr 10 Torr
6965 45 60 X 59 X
7948 65 61 X 58 49
8 6 6 8 41 X X 36 X
7504 60 65 65 X X
7384 50 56 74 56 46
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os resultados obtidos neste trabalho estão em bom acordo com os
1  2obtidos por A. Ricard e J. Rakowitz em trabalhos independentes. 
Para a linha 79 48 8  Ricard^ sugere um valor inferior ao valor 
por ele encontrado (65 mK ) devido a dificuldades experimentais 
na execução desta medida. Isto vem reforçar ainda mais a indica - 
ção dada em nossa medida para essa linha que foi emi tomo de 56 mK.
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CONCLUSÃO
No método proposto para a determinação da densida­
de de átomos no estado metastãvel, obtivemos, para diferentes li­
nhas espectrais, em tubos da mesma dimensão, resultados em .exce- 
lente acordo entre sí e com'os valores normalmente encontrados na 
literatura.
Mostramos também que o método usando a expressão
simplificada para o coeficiente de absorção tem limite de valida-
3 3 3
de. Nos níveis , P2 0 P0 aS teIn validade ate uma pres
1sao de 10 Torr. No nível P^  este limite e de 1 Torr. Para pres­
sões acima destes valores o efeito de alargamento por pressão não 
pode ser desprezado.
Medidas com lâmpadas Phillips de argônio permitem 
encontrar, considerando o alargamento devido a auto-absorção, a 
largura de linhas da lâmpada com somente medidas de absorção õpti 
ca. Embora este não tenha sido d objetivo central do trabalho, o 
método utilizado para a determinação de largura de linhas pode per 
feitamente ser utilizado em laboratórios onde não existe disponi­
bilidade de espectrômetros de alta resolução.
Os valores encontrados estão em bom acordo com os 
resultados obtidos por outros autores e, portanto, representam ma 
is uma comprovação da validade do método proposto.
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APÊNDICE
— Programa em linguagem BASIC utilizado na resolução da Eq.(31) 
Capítulo I.
L m e  V 2 R T




ILid_ X . K J. ç « L . e"uo •
Na linha 160 do programa, K represents uma constan
2 1/2te obtida a partir do produto (e /mc) . (ir/2R) ' na Eq. (31) em uni. 
dades do sistema C.G.S..
Na linha 170, Y é definido como sendo a densidade 
de matastáveis (N111) e Q, na linha 310, representa a absorção (A).
Os limites de integração foram testados e verify 
cou-se que era suficiente definir a integral de -4 a +4. Dentro 
deste intervalo os resultados não sofrem qualquer alteração signi 
ficativa (linhas 230 e 240).
PROGRAMA
100 REM PROGRAMA ABS
110 INPUT "LAMBDA EM cm., L" ; L
120 INPUT "FORÇA DE OSCILADOR, V"; V
130 INPUT "TEMPERATURA EM KELVIN, T"; T
140 INPUT "MASSA MOLECULAR EM g, M" ; M
150 INPUT "COMPRIMENTO DO TUBO EM cm, H"; H
160 K = 1,16042 * IE - 6 * H
170 FOR Y = 1E10 TO 50E10 STEP 2E10
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180 GOSUB 210 
190 NEXT Y 
200 END 
210 N = O 
220 D = O
230 FOR J = O TO ' 8 STEP . 05 
240 W = J - 4
250 R = (1-EXP(-K*SQR(M/T)*L*V*Y*EXP(-W 2))))
260 S .= (R 2)* . 05
270 N = N + S
280 C = R * . 05
290 D = D + C
300 NEXT J
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